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ブレーキ使用方法

①ブレーキレバーを手前に引くとブレーキがかかります

②前方に押すとパーキングロックがかかります

③その状態でブレーキレバーを握るとロックが解除されます

■製品仕様■

寸法：W645×D775×H970～1170㎜

座面：W545×D190×Ｈ520㎜

車輪：φ180自在（前輪）・φ180固定（後輪）

材質：スチール（本体）

人工合皮/ウレタン（肘置きマット）
耐荷重：本体80㎏
重量：18㎏

ブレーキレバー

このたびはアルコー製品をお買い上げいただきありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書はブレーキ操作に関して説明しております。

その他に関しては添付の「アルコーSH型ブレーキ無し・ブレーキ付取扱説明書」をお読み下さい。

この取扱説明書は大切に保管してください。

グリップ角度調整方法

①スパナでボルトを緩めるとグリップが緩みます

②使用しやすい角度でしっかりと締め付けて下さい

グリップ

ボルト

ボルト


